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GRAVITY 10mm INFLOW/HYDROKIT WITH LIMITER

MD 111787632849

Kaubanduslik nimetus: Gravity 10mm Inflow/Hydrokit with Limiter

[#] z13

KOMPLEKTI SISU

Kanudl piirajaga 10 + sulgur + veevoolik 10 (1500 mm / 59”) + sooltesisu véljutamise voolik aknaga (1250 mm
/49”)

K&ik komponendid on kemikaalivabad.

AINULT UHEKORDSEKS KASUTAMISEKS
Mingil tingimusel ei tohi komplekti Gihtegi osa korduvalt kasutada. Korduvkasutamise korral on oht haiguste
llekandeks vere, véljaheidete v&i eritiste kaudu.

ETTEVAATUST!

Juhiste mittejargimise korral esineb perforatsioonioht.

Mitte kasutada lastel ega rasedatel.

Kasutamiseks ainult kvalifitseeritud personalile.

See komplekt on m&eldud kasutamiseks ainult koos TRANSCOMIi kaarsoole puhastuskomplektiga. (2-01 HC-1
CLASSIC, Z-02 HC-2000 CLASSIC, Z-04 HC-1, Z-05 HC-2000).

Enne Hydrokiti kasutamist tutvuge ka aktiivsete seadmete vastundidustustuste ja kdrvaltoimetega.

Seadet kasutataks professionaalses kontori (meditsiinikontori tutipi seadmed) keskkonnas.

KASUTUSJUHISED

Uhendage veevoolik kaniiiiliga ning sisestage sulgur kaniiiili. Libestage kaniiil ja sisestage see drnalt
parasoolde. Seejarel eemaldage sulgur ja ihendage kanudli kiilge sooltesisu vdljutamise voolik. Parast iga
ravikorda korvaldage kogu komplekt ohutul viisil, et valtida saastumist.

VASTUTUS

Kui kdesolevaid juhiseid ja ettevétte TRANSCOM SL antud kasutusnaidustusi ei jargita, vastutab tagajargede
eest klient.
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SIHTOTSTARVE:
Hydrokit on 1abi oma komponentide ning aktiivse seadme ja patsiendi vahelise thenduse kaudu m&eldud
toetama seadmete otstarvet, puhastustoiming viiakse labi ainult viimase kaudu.
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PATSIENTIDE SIHTGRUPID:
Patsiendid, kes vajavad radioloogilisi v6i endoskoopilisi uuringuid.
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LUBATUD KASUTADA:
Tervishoiuttotajatel

ETTENAHTUD OTSTARVE NING KLIINILINE KASU:

Kaarsoole niisutamise abil toetab see aktiivse seadme ja patsiendi vahelise Ghenduse kaudu kaarsoolt
puhastada.

Biolhilduv materjal, ei kutsu esile allergiaid ega arritust.

Pusiv kvaliteet kasutusaja valtel, tilkumisvabad otsikud, Shutihe kotisulgur.

Mikorobioloogiliselt kontrollitud véltimaks potensiaalset infektsiooni.

Huigieeniline puhastusprotseduur, tihekordseks kasutamiseks.

Ergonoomiline kehaga thilduv kuju.

TOHUSUSNAITAJAD:

Lihtne kasutada, spekulumil on klapp ning obturaatoril rénga-kujuline disain.
Speculum

Otsast Convexi- kujuline lihtsamaks sisestamiseks.

Ergonoomilselt disainitud plsimaks| protseduuri ajal paigal.

RAngakujuline disain turvaliseks Veetoru ning Jaatmetoru tihendamiseks
Obturaator

Umar otsik obturaatori mugavaks sisestamiseks.

TOOTE KORREKTNE KASUTUSEST KORVALDAMINE
Peale kasutamist tuleb komponente saastatuse t&ttu kasitleda vastavalt meditsiinilistele ohutusstandarditele.

Spetsiaalsed, piisavalt ohutud mahutid nendele jadtmetele peab olema saadaval. Mahuti peab olema suletav,
torke ning purunemiskindel. Meditsiinilised jdatmed sorteeritakse eraldi olmepriigist.

VASTUNAIDUSTUSED:
Vigastunud, kahjustunud nahk seadmega kontaktis.

KORVALTOIMED:
Teadaolevalt ei ole seadme kasutamisel kdrvaltoimeid.

Kui seadmega seoses on toimunud mdni tdsine vahejuhtum, teatatakse sellest tootjale ja tervishoiuasutusele.

Koti sulguri juures
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SUMBOLIDE SONASTIK
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