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0051 SEGMENTED HOSE/LARGE HYDROKIT

111787634078

Obchodni nazev: Segmented Hose/Large Hydrokit

[#] z-20

OBSAHUJE
Velké spekulum + obturator + pfivod vody (1 500 mm/59”) + odpadni hadice s okénkem (1 250 mm/49”)
Vsechny komponenty jsou bez ftalatd.

POUZE PRO JEDNO POUZITI
Za zadnych okolnosti se nesmi Zadna cast této soupravy pouzivat znovu. MoZny pfenos chorob krvi, kontaktem
se stolici a pohlavnim stykem v pfipadé opakovaného pouZiti.

UPOZORNENI

Riziko perforace, pokud nejsou dodrzeny pokyny.

Nesmi se pouZivat u déti nebo téhotnych zen.

Pouze pro pouZiti zdravotnickymi pracovniky. Tento pfistroj neni uréen pro laické uZivatele.

Tato sada je uréena pouze pro pouZiti s pfistroji na ¢isténi tlustého stfeva TRANSCOM. (Z-01 HC-1 CLASSIC, Z-02
HC-2000 CLASSIC, Z-04 HC-1, Z-05 HC-2000).

Pfed pouZzitim zafizeni Hydrokit si prectéte kontraindikace a vedlejsi Gcinky aktivnich zafizeni.

PFistroj by se mél pouzival v profesionalnim kanceldfském prostiedi (zafizeni typu lékarské ordinace).

POKYNY

Pfipojte privod vody ke spekulu a zasurite obturator do spekula. Lubrikujte spekulum a zasurite ho opatrné do
rekta. Potom odstrarite obturator a pfipojte odpadni hadici ke spekulu. Po kazdém oSetfeni zlikvidujte celou
soupravu bezpe¢nym zplisobem, abyste zabranili kontaminaci.

ODPOVEDNOST
Pokud tyto pokyny a indikace pro poufZiti dodané spole¢nosti TRANSCOM SL nejsou dodrzeny, klient za to
ponese odpovédnost.

URCENYM UCELEM:
Prostfednictvim svych soucasti a prostfednictvim spojeni mezi aktivnim zafizenim a pacientem je souprava
Hydrokit uréena k podpofe zamysleného ucelu aktivnich zafizeni, Cistici Gcinek ma vyhradné posledni
jmenovana polozka.

CiLOVE SKUPINY PACIENTU:
Pacienti, ktefi vyZaduji radiologické nebo endoskopické vysetieni.

URCENI UZIVATELE:
Zdravotnicky personal.

OCEKAVANE KLINICKE PRINOSY:

Prostfednictvim vyplachu tlustého stfeva umoZnuje ocistu tlustého stfeva prostfednictvim spojeni mezi
aktivnim zafizenim a pacientem.

Biokompatibilni material speculum, nezplsobuje alergie ani podrazdéni.

Konzistentni kvalita po celou dobu pouZitelnosti, spojeni bez kapani, vzduchotésné uzavreni sacku.
Kontrolovand mikrobialni zatéZ na povrchu zrcadel, aby se zabranilo potencidlnim infekcim.

Hygienické postupy Cisténi, soupravy na jedno pouZziti.

Ergonomicky tvar a pfizpUsobivé vlastnosti anatomii populace.

VYKONNOSTNI CHARAKTERISTIKY:

Snadna manipulace, speculum je opattfeno chlopni a obturdtor ma prstencovity tvar.
Speculum

- Konvexné zakfiveny tvar na $picce pro snadné zavadéni.

- Ergonomicky tvar, ktery béhem oSetteni zlstava na misté

- Krouzkova konstrukce pro bezpecné uchyceni na vodovodnim potrubi a odpadni hadici.
Obturator

- Obturator s kulatou $pic¢kou pro pohodIné zavadéni

BEZPECNA LIKVIDACE VYROBKU

Po pouZiti je tfeba s komponenty manipulovat v souladu s univerzalnimi standardnimi bezpecnostnimi
opatfenimi, protoZe budou kontaminovény. Pro likvidaci téchto odpadd musi byt k dispozici specifické
dostatecné odolné sacky, které musi byt v nadobach odolnych proti propichnuti a rozbiti a musi byt uzavieny a
nakladano s nimi jako se sanitarnim odpadem srovnatelnym s komunalnim odpadem.

KONTRAINDIKACE:
Poranéna, porusena nebo poskozena kize, kterd pfisla do styku s pfistrojem.

VEDLEJSi UCINKY:
PFi pouzivani zafizeni nebyly pozorovany zadné vedlejsi ucinky.

Jakakoli zadvazna udalost souvisejici s vyrobkem musi byt nahlasena vyrobci a zdravotnickému dfadu.

Viz tésnéni na sacku.

Viz tésnéni na sacku.
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Kéd sarze

Urceno na jedno
pouziti

Uchovavat mimo
slunecni zareni

Datum poufZitelnosti
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Upozornéni

Vyrobce

Horni teplotni limit

Pokud je obal
poskozeny,
nepouzivejte a
prectéte si ndvod k
pouZiti
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. Jed?n.eé'm'/m Zdravotnicky Lomljivo, paZljivo Cuvati na suhom
identifikatorem prostredek rukovati mjestu
prostfedku
Pogledati
Datum vyroby Neklopit priruénik/knjiZicu s Broj modela
uputama
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