
 
Handelsnaam: Hydrokit with Limiter 

Z-17 
 
INHOUD 
Canule met begrenzer 6 + Afsluiter + Irrigatieslang (1500mm / 59”) + Evacuatieslang (1300mm / 51”) 
Alle bestanddelen zijn vrij van ftalaten. 
 

 

 

UITSLUITEND VOOR EENMALIG GEBRUIK 
Geen enkel onderdeel van deze kit mag opnieuw gebruikt worden. Hergebruik kan leiden tot aandoeningen als 
gevolg van bloedvergiftiging, contact met uitwerpselen of geslachtsziekten 
 

 
 

VOORZORGSMAATREGELEN 
Risico van darmperforatie indien de instructies niet nageleefd worden 
Niet gebruiken bij kinderen of zwangere vrouwen. 
Uitsluitend voor gebruik door professionele zorgverleners. Dit apparaat is niet bedoeld voor niet-professionele 
gebruikers. 
Deze set is uitsluitend bestemd voor gebruik met de apparaten van TRANSCOM Colon Cleansing. (Z-01 HC-1 
CLASSIC, Z-02 HC-2000 CLASSIC, Z-04 HC-1, Z-05 HC-2000). 
Raadpleeg voor gebruik van de Hydrokit ook de contra-indicaties en bijwerkingen van de actieve hulpmiddelen. 
Het apparaat is bestemd voor gebruik in een professionele werkomgeving (medische hulpmiddelen) 
 

 

INSTRUCTIES 
De irrigatieslang aansluiten op de canule en de afsluiter hierin steken. Smeer wat glijmiddel op de canule en 
deze voorzichtig in de anus inbrengen. Vervolgens de afsluiter openen en de evacuatieslang aansluiten op de 
canule. Na elke behandeling de kit in zijn geheel weggooien, om besmettingsgevaar te voorkomen.  

VERANTWOORDELIJKHEID 
De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de instructies voor gebruik van TRANSCOM S.L rust volledig bij 
de cliënt.. 
 

 
BEOOGD DOELEIND: 
De Hydrokit bevordert, dankzij zijn onderdelen en de verbinding van actieve apparatuur met de patiënt, het 
gebruik van actieve apparatuur, de reinigingsactie wordt uitsluitend via deze laatste uitgevoerd. 
  

PATIËNTENDOELGROEPEN: 
Patiënten die een radiologisch of endoscopisch onderzoek nodig hebben. 
 

 
BEOOGDE GEBRUIKERS: 
Gezondheidspersoneel. 
 

 

VERWACHTE KLINISCHE VOORDELEN: 
De dikke darm wordt gespoeld via de verbinding tussen het actieve apparaat en de patiënt. 
Biocompatibel speculummateriaal veroorzaakt geen allergieën of irritaties. 
Controle van de microbiële belasting op het speculumoppervlak om mogelijke infecties te voorkomen. 
Microbiële belasting van het oppervlak van de speculums gecontroleerd om mogelijke infecties te voorkomen. 
Hygiënische reinigingsprocedures, kits voor eenmalig gebruik. 
Ergonomische vorm en aanpasbaarheid aan de lichaamsvorm 
 

 

PRESTATIEKENMERKEN: 
Het speculum heeft een klepje en de obturator is ringvormig en gemakkelijk te hanteren. 
Speculum 
- Gewelfde vorm aan de punt voor gemakkelijk inbrengen 
- Ergonomisch gevormd om tijdens de behandeling in positie te blijven 
- Ringontwerp voor een veilige sluiting van de water- en afvalwaterpijp. 
Obturator 
- Obturator met ronde punt voor comfortabel inbrengen 
 

 

VEILIGE PRODUCTVERWIJDERING 
Na gebruik moeten de onderdelen behandeld worden volgens de algemene voorzorgsmaatregelen, omdat ze 
verontreinigd zijn. Er moeten speciale, voldoende bestendige zakken beschikbaar zijn voor de verwijdering van 
dit afval, dat verzegeld moet worden in prik- en breukbestendige containers en als sanitair afval moet worden 
afgevoerd dat gelijkwaardig is aan stedelijk afval. 
 

 

CONTRA-INDICATIES: 
Gewonde, geschaafde of beschadigde huid bij contact met het toestel. 
 

 

BIJWERKINGEN: 
Er werden geen bijwerkingen waargenomen bij het gebruik van het toestel. 
 

 

U moet alle ernstige incidenten met het apparaat aan de fabrikant en de gezondheidsinstanties melden. 
 

 

Zie de verzegeling van de zak 
 

 
Zie de verzegeling van de zak 
 
 
 
 
 
 

 



 

SYMBOOL WOORDENLIJST 

    

Lotnummer Niet voor hergebruik 
Uit de buurt van 
zonlicht houden 

Te gebruiken tot 

    

Let op Fabrikant 
Bovengrens 
temperatuur 

Ma ikke bruges, hvis 
emballagen er 

beskadiget, og se 
brugsanvisningen 

    

Unieke code voor 
hulpmiddelidentificatie 

Medisch hulpmiddel 
Breekbaar, voorzichtig 

hanteren 
Droog houden 

    

Productiedatum Deze kant boven 

Raadpleeg de 
instructiehandleiding/

het instructieboekje 

Modelnummer 
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